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Richieste di chiarimenti – I tranche 

 

Domanda 3. 

Visionata la sezione domande e risposte e viene menzionata come condizione necessaria del case la 

protezione IP68. Tuttavia, nella scheda tecnica aggiornata si menziona IP65. 

Si chiedono delucidazioni. 

Risposta 3. 

Si confermano i dati e le caratteristiche tecniche contenute nella scheda tecnica aggiornata (cfr. IP65).  
Il chiarimento contenente la menzione ad IP68 è stato rimosso. 


